er I ]q entidad mexicana ACREDITACION: SINONIMO DE CONFIANZA
de acreditacion,a.c. Y COMPETENCIA TECNICA

mariano escobedo n°® 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico

tel. (55) 91484300
WWW.ema.org.mx

A. METROLOGYC LABORATORY, S.A. DE C.V.

TARASCOS, No. 1, CoL. ACUEDUCTO TENAYUCA,
C.P. 54150, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXIcoO.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibracion bajo la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibracion, para el area de
Masa

Acreditacion Numero: M-269
Fecha de acreditacion: 2025/08/20
Fecha de emisiéon: 2025/08/20

Numero de referencia: 25L.C1746
Tramite: Acreditacion inicial

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Calibracion de instrumentos para pesar de funcionamiento no automatico.

Signatarios autorizados

Nombre

Alejandro Federico Velazquez Hernandez

Alejandro Velazquez Quezada

Edgar Galo Valenzuela

José de Jesus Zapien Favela

Natalia Velazquez Morales

Ver Anexo A (Tabla CMC M-269)

Notas para la interpretacion de la Tabla CMC:

Mensurando / Instrumento: El mensurando es la magnitud que se desea medir cuantitativamente
mediante un numero y una referencia, asi mismo, el instrumento es aquel patron o equipo a ser
calibrado, comunmente denominado Instrumento Bajo Calibracion (IBC).

Método de medida y norma de referencia: Es el método o procedimiento de calibracién o medicion
que el laboratorio utiliza para prestar el servicio de ca libracion o medicién. En el caso de que el
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método de medicién se base en una Norma Oficial Mexicana o Estandar, esta columna también
incluye esta informacion, después de la descripcidén general del método de medida.

Intervalo de medida: El intervalo de medida, es el conjunto de valores de magnitud que puede medir
el laboratorio de calibracion. El valor o intervalo de medida se expresa explicitamente. Las entradas
describen ademas del valor Unico o el intervalo completo, las unidades de la capacidad de medicion.
Condiciones de medicion: Son las condiciones de medicion bajo las cuales se realiza la calibracion
del instrumento bajo calibracion (IBC) o se lleva a cabo la medicién. El valor de las condiciones de
medicion puede ser utilizado por el usuario del IBC para, operarlo bajo las mismas condiciones que
se observaron durante su calibracién o, en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las
correcciones correspondientes.

Incertidumbre expandida de medida: Se declara el valor de la incertidumbre expandida que el
laboratorio puede alcanzar durante la prestacion del servicio de calibracion o medicion.

Patrén de referencia usado en la calibracion: Se informa el patrén o patrones de referencia que el
laboratorio utiliza para realizar el servicio de calibracién o medicion, asi como la fuente de trazabilidad
metroldgica.

Observaciones: Se indica si el servicio de calibracién o medicién se realiza en las instalaciones
permanentes del laboratorio o en sitio donde se encuentra ubicado el IBC.

Por la entidad mexicana de acreditacion, a.c.

bl bty

Maria Isabel Lopez Martinez
Directora General
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